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Настоящая методикаповерки распространяется на преобразователи измерительные
модели D 1 000 (далее - преобразователи) и устанавливает объем и порядок первичной и пе-

риодической поверки.
При наличии соответствующего заявления от владельца средства измерений допуска-

ется проведение поверки отдельньж каналов преобразователей в указанных в зrulвлении кон-
кретньrх выбранньгх диапазонах.

Интервал между поверками - 3 года.

1. опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, ук.ванные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операций Номер пункта методики поверки

Внешний осмотр
,7 

,1

проверка документации
,7,2

Проверка диапазонов и определение основной
приведенной погрешности преобразования
Проверка соответствия ПО идентификацион-
ным данным

8

оформление резyльтатов поверки 9

2. срЕдствА повЕрки
2.1. При проведении поверки ИК должны быть применены следующие этiulоны:

Калибратор универсi}льный Н4-1] в режимах:
- воспроизведение напряжения постоянного тока, предел 0,2 В, + (0,002%U*+0,0005%Un)

предел 20 В, + (0,002%U*+0,000l%Un)
- воспроизведение силы постоянного тока, предел 20 мА, + (0,004 % I + 0,0005 o^|n),

- воспроизведение напряжения переменного тока в диапазоне частот от 0,1Гц до 50 кГц,
предел 20 В, + (0,008 YоU + 0,0008 %U").

(регистрачионный }ф 46628- 1 1 )
Вольтметр универсальный цифровой GDM-7826l,

- измерение напряжения постоянного тока, предел l00 В, + (0,0045%U*+ 0,0006% U");
- измерение напряжения переменного тока, от l до 750 В, + (0,12YoU* + 0,05% Un)
(регистрационный N9 52669-1 3)

Магазин сопротивления P483l, диапазон от 0 до l00 кОм, + 0,02О^
(регистрачионный ]ф 3 85 1 0-08)
Компаратор напряжений Р3O0ЗМ1-1, от 0,1 до
(регистрачионный ]ф 7476-9 1 );

100,0 В, класс точности 0,0005О%,

Генератор сигналов специальной формы AFG12I25, от 1 мГц до25
(регистрационный J\b 53065- l 3)

МГц, + 2,10-5

Термометр стеклянный ТЛ-4, диапазон измерений от 0 до 50 ОС, цена деления 0,1 ОС.

Гигрометр ВИТ-2, диапЕвон измерения влажности от 0 до 100 % при температурах
(15...40) ОС, класс точности 1.

Барометр - анероид БАММ, диапzвон измерений от 600 до 790 мм рт.ст.,
* 0,8 мм рт.ст.

Примечание. .Щопускается использование других средств измерениЙ, допущенных к при-
менению в РФ и обеспечивающими необходимые диапазоны и точность измерениЙ.



3. ТРЕБОВАНУIЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1. К поверке преобр€вователей допускаются лица, аттестованные в соответствии с

ПР 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений", изlцц"-ие ру-
ководство по эксплуатации и настоящую методику, освоившие работу с преобразователями
и используемыми этiIлонами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. При выполнении операций поверки должны соблюдаться требования техники без-

опасности, реглчlментированные следующими документами:
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правилатехники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей, ГОСТ |2.2,007.0-75, ГОСТ l2.|.0|9-79, ГОСТ Р51350-99;
- Руководствопоэксплуатациипреобразователей

5. условия повЕрки

5. 1. Условия поверки преобразователей:

диапазон температуры окружаюtцего воздухп, ОС. ... от 22 до 24
относительная влажность воздухz,%.. ...от З0 до 80
диапzrзон атмосферного давления, кПа . . . .от 84 до 106

6. подготовкА к повЕркЕ

6.1. Перед началом поверки следует изучить:
- руководство по эксплуатации преобразователей;
- руководства по эксплуатации этаJIонов и других технических средств, используе-

мых при поверке;
- настоящую методику поверки.

6.2. Перед проведением поверки преобразователь и средства поверки должны быть подго-
ТОВлены к работе в соответствии с указаниями раздела 4 Рlководства по эксплуата-
ции.

6.3 При подготовке к поверке преобразователи следует выдерживать в нормальньD( усло-
виях не менее одного часа.

7. провЕдЕниЕ повЕрки

7.1. Внешний осмотр.
7.1.1 При проведении внешнего осмотра преобразователей проверить отсутствие меха-

нических повреждений, а также наличие необходимьIх надписей на наружных панеJuIх пре-
образователя.

Преобразователи, внешний вид которьж не соответствует требованиям технической до-
кументации, к поверке не допускаются.

7.2 Проверка документации.

7.2.| Проверить н€tличие эксплуатационной документации и свидетельств о поверке
этitлонньIх средств измерений, используемых при поверке преобразователей.

7.3 Проверка диапазонов преобрrLзования силы постоянного тока и определение основной
приведенноЙ погрешности (преобразователи модификаций D 1 0 1 0S, D 1 0 1 0D, D 1 0 1 0S-046,
D10l0D-046, Dl012Q, D1014, D1014D, D10205, D1020D, Dl022S,D1022D, D1052D,
D1052S, D1 053S, D1 054S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках IBxi каждого диапzво-
на преобрiвования силы входного тока, равномерно распределенных в пределах



DI 
"'. 

: (I"* ,n* - I ,*miп),

где IBx min, I gx mах - нижниЙ и верхниЙ пределы диапазона преобразования силы входного тока.
При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие

Iux'"in + (0,05; 0,25;0,5;0,75; 0,95) Dl u*.

- для каждого значения I вх i р4ссчитывают номинальные Значения ВыхоДного сигнr}ла

преобразователеЙ ( I"r,* noьl ; ИЛИ [Jвых ном l ) в виде
Irr,* 

"о" 
i : I выхn-,1n + (0,05; 0,25'0,5;0,75; 0,95) DI uo,*]

IJr'*"ori: [J выхn-,;п + (0,05;0,25;0,5;0,75; 0,95) Durr,",
ГДе DI uo,*: (Irr,*,nл - I uo,* min)] DU 

""," 
: ([Juo,*.* - U вых min),

Iвых min, I ur,* ** - нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;
IJвых min, IJ ,о,*n'* - нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают калибратор универсчrльный Н4-|7 в

режиме воспроизведения силы постоянного тока;
- на Н4-1 7 последовательно устанавливают выбранные значения силы входного токо IBxi]

- при конфигурации преобршователя с выходным сигнtlлом в виде силы постоянного
тока к выходу преобразователя подключают магiLзин сопротивления Р4831, к клеммам кото-

рого подсоединен вольтметр универсальный цифровой GDM-78261 ;

- на магазине сопротивления Р483 1 устанавливают R : 600 Ом;
- вольтметром GDM-78261 измеряют падение напряжения IJ 

"r,* 
i на магазине сопротив-

ления Р483 1;

- ВЫЧИСЛЯЮТ ЗНаЧеНИе СИЛЫ ВЫХОДНОГО ТОКа I вых изм i ПО фОРМУЛе:
I ur,* 

",,, 
i : U вых i/R

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по

формуле

Yti 
: l00(I ,r,*измi-Iвыхпоri)/(Iu5,1 .nu*-Iub,* min)o/o

- при конфигурации преобрaвователя с выходным сигнiulом в виде напряжения посто-
янного тока к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-7826| и измеряют вы-
ходное напряжение преобраЗОвателя IJвых изм i,

- определяют основную приведенную погрешность преобрtвования в i -той точке по

формуле

YUi : l00 (U вых изNl 1 - [Juo," no* i)/(Urr,* ,n* - U ,",* min) о%

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результа-

тzlми, если ни одно из полученных значений }liи }ui не превосходит (по абсолютной вели-

чине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

7.4 Проверка диап.вонов преобра:}ования напряжения постоянного тока (в том числе -

сигнЕ}лов от термопар) и определение основной приведенной погрешности (преобразователи

модификаций D1052D, Dl052S, Di053S, D106ЗS, D10645, D1072D, D1072S, D1073S,
D1010S-054, Dl 01 0S-056, D1 01 0S-057).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках UBxi КОЖДОГО ДИаПu}ЗОНа

преобразования входного напряжения постоянного тока, равномерно распределенных в пре-

ДеЛах DU 
"* 

: (LJ"" .u* - IJ "* 
nlin),

гд€ UBx min, fJ вх ma.\ - нижний и tsерхний пределы диапа:}она преобразования входного наIIря-

жения. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие IJB* min + (0,05; 0,25; 0.5;

0,75; 0,95) Du 
"".- для каждого значения U Bxi Р?ССчитывают номинrlльные значения выходного сигнаJIа

пРеОбРаЗОваТеЛеЙ ( Irr," 
"о" 

i ИЛИ fJвых ном ; ) в виДе

Iuo,* no" i : I вых,niп + (0,05; 0,25 0,5;0.75; 0,95) Dt выхi

IJ"",* no" i : IJ вых n,'1n + (0,05; 0,25 0,5; 0,75 ; 0,95) Du 
"",*,

ГДе Dl ,r,*: (Irr,* .а* -I ,r,* *in), DU оо,* 
: (Uuo,* rn* - IJ вых miп),

Iвых miп, I .r,*.* _ нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тОКа;



IJвых min, IJ 
"",* 

** - нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;
- на вход проверяемого преобразователя подключают к€rлибратор универсальный Н4-17 в

режиме воспроизведения напряжения постоянного тока;
- наН4-17 последовательно устанавливают выбранные значения напряжения IJBxi ,

- при конфигурации преобразователя с выходным сигнаJIом в виде силы постоянного
тока к выходу преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831, к клеммам кото-

рого подсоединен компаратор напряжений Р3003М1-1 ;

- на магrвине сопротивления Р48З 1 устанавливают R : 600 Ом;
- компаратором напряжений Р3003М1-1 измеряют падение напряжения U вых iH& мага-

зине сопротивления Р48З 1;

- вычисJUIют значение силы вьгходного тока I вых изм i по формуле:
I uo,* ,,rrи i: U uo,* i/R

- определяют основную приведенную погрешность преобрztзования в i -той точке по

формуле

Tri 
: l00 (I ur,* "." i- 

I"r," 
"о* 

l)/(Iuo,,. ,-,,'u"- I uo,* min) 
0/о

- при конфигурации преобразователя с вьIходным сигнаJIом в виде напряжения посто-
янного тока к выходу преобразователя подключают компаратор напряжений Р3003М1-1
и измеряют вьIходное напряжение преобразователя IJвых изм i,

- определяют основную приведенную погрешность преобр€Lзования в i -той точке по

формуле

YUi : J 00 (U вых изNl i - IJBb,x 
"о', 

i)/(Uuu,* n-,* - lJ "r," min) 
О/о

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результа-

тчIми я, если ни одно из полученных значений }ti и Yui не превосходит (по абсолютной
величине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобра-

зования.

7.5 Проверка диап€Lзонов преобразования сопротивления ( в том числе - сигналов от
термопреобразователей сопротивления) и определение основной приведенной погрешно-
сти (преобразователи модификаций D1072D, D1072S, DlO7ЗS).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках RBxi КОЖДОГО ДИаПiLЗОНа

преобразования сопротивления, равномерно распределенньж в пределах
DR u*: (Ru* rn* - R u"min), где RBx min, R вх mах - нижниЙ и верхниЙ пределы диапазона пре-

образования сопротивления. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие
Rux,nin + (0,05; 0,25; 0,5; 0.75; 0,95) DR u*.

- для каждого значения R о* i рассчитывают номинальные значения выходного сигнаJIа

преОбРаЗОВаТеЛеЙ ( Iuo,* non 1ИЛИ Uвых ном i ) В ВИДе

Iur,* no* i : I вых,nlп +(0,05; 0,25; 0.5; 0,75; 0,95) DI uo,"]

ljuo,*r,o" i : [J вых*;п +(0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) DU оо,*,

ГДе DI 
"о,*: 

(I""," ru* - I ,u,* min), DU u",* 
: (IJrr,* ,n* - U 

"r,,. 
min),

Iвых miп, I 
"u," 

r* - нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

IJвь,хrпiп, IJ 
"",,. 

nr* - нижний и верхниЙ пределы диапазона выходного напряжения;
- на вход проверяемого преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831 Nsl;
- на Р4831 J\Ъ1 последовательно устанавливают выбранные значения сопротивления Ru*; ;

- при конфигурачии преобразователя с выходным сигналом в виде силы постоянного
тока к вьIходу преобразователя подкJIючают магазин сопротивления Р4831 Ns2, к клеммам

которого подсоединен мультипtетр 87-64ll ;

: -, на магазине сопротивления Р48З 1JVQ2 устанавливают R = 600 Ом;
вольтметром GDM-78261 измеряют падение напряжениЯ IJ 

""," 
iHa МаГаЗине сопротив-

ления P483lM2;
- вычисJUIют значение силЫ выходного тока I вых изм i по формуле:



I ,r,* 
",,r, 

i - U вых i/'R

- определяют основ}1}.ю приведенную погрешность преобразования в i -той точке по

формуле

Tti 
: 100 (I u",* изм i - IB"I;< non, i)/(Iru," ,nu*- I uo,* ,in) 7о

- при конфигурации преобразователя с выходным сигнt}лом в

янного тока к выходу преобразователя подключают вопьтметр

выходное напряжение преобраЗоваТеля IJвых изм i]

- определяют основн}.ю приведенн},ю погрешность преобразования

формуле

YUi : 100 (U вых изllt i - IJвых no" i)/(Uur,* ,n* - IJ ub,,, min) 
Ой

преобразователи считаются прошедшими поверку с IIоложительными результа-

тами, если ни одно иЗ полученных значений }ti и Tui не превосходит (по абсолютной вели-

чине) допускаемьй пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

1.6 Проверка диапrвонов преобразования частотно-импульсных сигнаJIов и определение

основной приведенноЙ погрешности (преобразователи модификаций D 1 0605).

определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках FBxi Кilждого диапазона

преобразования частоты следования импульсов, равномерно распределенньж в пределах

DF о* 
: (Fu* ,n* - Fu",nin),

гд9 FBxmin, Fu"** _ нижний и вер.\ний пределы диапазона преобразования часТоТы. ПРИ ЭТОМ

рекомендуется выбирать точки, сЬответств},ющие Fвх min + (0,05; 0,25; 0.5; 0,75; 0,95) Dг,*.

- для каждого значения Fвх i рассчитывают номинальные значения выходного сигнала

преобрztзователеЙ ( I"o,* 
"on, 

i и,тrи IJвых ном i ) в виде

Iur,* ttoM i : Iub,*min -.,- 10"05; 0.25: 0,5: 0.75: 0.95) DIro,*]

IJur,* no" i : IJвых,niп .l (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) DU uu,*,

где DI uo,*: (Iuo,*rnu.* - I оы* miIr), DU uo,": (LJвых .r* - fJ в,,* min),

Iвых min, I ur,* ** нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

IJвых min, IJ ,"," ru* _ нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают генератор сигнzrлов специальной

формы АFG121'25;'
- на генераторе лFG72т25последовательно устанавливают выбранные значения частоты

следования импульсов Fвх i;

при конфигурации преобразователя с

к выходу преобразователя подкJIючают

подсоединен вольтметр GDM-7826 1 ;

на магазине сопротивления р483 1 устанавливают R : 600

вольтметРом GDM-78261 изruеряют падение напряжения

виде напряжения посто-
GDM-78261 и измеряют

в 1,тои точке по

выходным сигналом в виде силы постоянного
магазин сопротивления Р4831, к клеммам кото-тока

рого_

ления Р483 1;

- ВЫЧИСJIЯЮТ

- определlIют

формуле

YIi 
: 100 (I 

",", ",* 
i - Iвых no" i)/(I"u,1 ,n*- I uu,x miп) %О

- при конфигурации преобрtLзователя с выходным сигнrrлом в виде напряжения посто-

янного тока к выхь;у преобразователя подключают вольтметр GDM-7826| и измеряют вы-

ходное напряжение преобРазОВатеJUI IJвых изм il

- определяют основную приведенн}ю погрешность преобрiвования в i -той точке по

фОРМУЛе 
yui : 100 (U вых изм 1 - IJ"r,* no" i)/(U"r,* n'* - lJ uo,x min) 

О/о

значение силы выходного тока I вых изм i по формуле:
I ,u,* 

"r" 
i: IJ вых l/R

основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по



Преобразователи сtIитаются прошедшими поверку с положительными результа-

тами, если ни одно из полученных значений.\лiи YuiHe превосходит (по абсолютной вели-
чине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

].7 Проверка диапазона преобразования напряжения переменного тока и определение
основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D 1 062S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках UBx i диапззона преоб-

разования входного напряжения переменного тока, равномерно распределенных в пределах
DU ,": (Ur* ** - U u" .in),

где UBx min, {J вх mах - нижний и верхний пределы диапазона преобразования входного напря-
жения.
При этом рекомендуется выбирать точки IJB* i, соответств},ющие

{J вх miп + (0,05; 0,25;0,5;0,75; 0,95) Du,*.
- дJIя каждого значения U вх i р&ссчитывают номинальные значения выходного сигнала

преобразователей ( lJro,*HoM l ) в виде
tJu'* 

"о" 
i : IJвых.iп + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) Du 

"r,*,ГДе DU ,о,* : (IJuo,* rn* - IJ вых min)]

IJвых min, IJ 
"",* 

r* - нижниЙ и верхниЙ пределы диапазона вьIходного напряжения;
- на вход проверяемого преобрiвователя IIодключают калибратор универсirльный Н4-17 в

режиме воспроизведения напряжения переменного тока.
- HaH4-17 последовательно устанавливают выбранные значения напряжения IJu" с часто-

той 50 Гц.
- к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-7826T и измеряют выходное

напряжение преобразователя IJвых изм i]

- определяют основн},ю приведенную погрешность преобразования в i -той точке по

формуле

YUl : 100 (U вых изм i - IJвых 
"о" 

;)/(Urr,* .n.* - lJ uu,* miп) О%.

Повторяют операции по п.J.7 для частот 500 Гц,1,0 кГц,10 кГц и 20 кГц при уровне
входного сигнаJIа, равном (U u*nrin * 0,5 Du 

"").

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если

ни одно из полученных значений yui не превосходит (по абсолютной величине) лопускаемых
пределов приведенной погрешности преобразования.



8. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ ДАННЫМ

Определение номера микропрограммной версии прогрilммного обеспечения преобра-
зоватеJIя выполняется в след},ющей последовательности:

1. Откройте на РС сервиснyrо программу SWC1090. Подсоедините преобразователь к
рс и прочитайте данные о преобразователе через Сом-порт (кнопка n. 1 в верхней части ок-
на или ключ F1). Затем переместите курсор на "Model" (наименование преобразователя) в
правом нижнем поле окна, после чего появится версия программного обеспечения рядом с
курсором в строке состояния (рисунок 1).

Рисунок 1

Номер версии программного обеспечения преобразователей имеет двойную кодифи-
кацию. В окне он визу€}лизируется в десятичном коде (обведен красной рамкой).

2. Чтобы расшифровать номер версии преобразователя, надо rrреобразовать десятич-
ный код в шестнадцатеричный. Последние две цифры полученного шестнадцатиричного кода
надо снова преобразовать в десятичный. Полученное таким образом число явJU{ется номером
версии программного обеспечения встроенного По преобразователя.

Например, в десятичном коде в окне сервисной программы SWC1090 визуЕrлизируется
значение "SW Rev. бl49" (где "6149" - в десятичном коде). Этот код следует преобразовать в
шестнадцатеричный. В результате получим число "1805" (в шестнадцатиричном коде). Пре-
образуем последние две цифры шестнадцатиричного кода "05" в десятичный и полуrим 't''.
таким образом, номер версии программного обеспечения преобразователя - "5".

Результаты проверки идентификационньIх данньIх встроенного По преобразователей
считаются положительными, если идентификационные номера и номера версий соответству-
ют приведенным в таблице 2.

Примечание: у преобразователей моделей Dl010S (D); D1010S (D)-0a6; Dl0l05-054;



D10105-056; D10105-057; D1O1aS@); D1020S(D); D1022S(D); D1012Q; D10625; D1063S
встроенное ПО отсутствует.

Таблица2
Идентификационные данные (признаки) Значения

Идентификационный номер ВПО преобразователей

SOFTWARE NUMBER D1052S l0
SOFTWARE NUMBER D l052D 10

SOFTWARE NUMBER D1053S 10

SOFTWARE NUMBER D1054S 16

SOFTWARE NUMBER D1060S 13

SOFTWARE NUMBER D1064S 28
SOFTWARE NUMBER Dl072D 24
SOFTWARE NUMBER Dl072S 24
SOFTWARE NUMBER Dl073S 24
номеп веDсии Впо поеобпазователей
SOFTWARE REVISION D 052S 2

SOFTWARE REVISION D 052D 2

SOFTWARE REVISION D 053S 2
SOFTWARE REVISION D 054S 2

SOFTWARE REVISION D 060S 0

SOFTWARE REVISION D 064S 0

SOFTWARE REVISION D 0]2D 5

SOFTWARE REVISION D 072S 5

SOFTWARE REVISION D 07зS 5

I]ифровой идентификатор ВПО не вьIчисляется

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1. При положительньIх результатах поверки преобразователя оформляется свиде-
тельство о поверке. К свидетельству прилагаются протоколы с результатами поверки.

9.2. При отрицательньж результатах поверки преобразователя свидетельство о
предьцущей поверке аннулируется и вьцается извещение о непригодности.

9.З Знак поверки с целью обеспечения его сохранности при эксплуатации преобра-
зователей наносится на свидетельства о поверке.


